ZEMO VMLGK?2 v2.x u. Arztburo

Es ist kein freier USB-Port mehr am PC vorhanden. Kann das
VML-GK auch uber einen USB-Hub betrieben werden?

Der Betrieb Uber einen USB-Hub widerspricht den Sicherheitshinweisen, dass das Gerat direkt mit
dem PC verbunden sein muss, ohne zwischengeschaltete Gerate.
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