
ZEMO VMLGK2 v2.x u. Arztbüro
Wie lange kann ich das Gerät noch benutzen wenn
Pufferbatterie schwach angezeigt wird?
 

Das Gerät sollten sie noch für etwa 4 Wochen, nach Auftreten der Meldung, benutzen können. 

Eindeutige ID: #1032
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2023-01-12 09:13

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 1 / 1
© 2026 ZEMO EDV Handels GmbH <info@zemo.de> | 2026-03-18 09:36

URL: https://hilfe.zemo.de/content/1/33/de/wie-lange-kann-ich-das-geraet-noch-benutzen-wenn-pufferbatterie-schwach-angezeigt-wird.html

http://www.tcpdf.org
https://hilfe.zemo.de/content/1/33/de/wie-lange-kann-ich-das-geraet-noch-benutzen-wenn-pufferbatterie-schwach-angezeigt-wird.html

